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Összefoglalás
Fázisérzékeny detektálást gyenge jeleknek nagy háttérzaj mellett
történo˝ érzékelésére szokták alkalmazni. Az erre a célra megvá-
sárolható, úgynevezett lock-in ero˝síto˝k igen drágák. Megvalósít-
ható azonban ez az érzékeny mérési eljárás sokkal olcsóbban
is, mint ahogyan ezt már sokan az aktuálisan rendelkezésre álló
technikai eszközparkkal bemutatták. Beszámolok egy olcsó mé-
ro˝kártyával LabVIEW programmal megvalósított eszköz megépí-
téséro˝l és teszteléséro˝l.
Abstract
Phase-sensitive detection is applied for detecting weak signals
from a noisy background. The commercial lock-in detectors are
quite expensive. This sensitive measurement can be arranged
with much cheaper tools also, as it was reported in several pub-
lications adopting different tools. I report on a cheap lock-in de-
tector built with an USB DAQ device programmed in a LabVIEW
environment.
1. Bevezetés
Háttérzaj mellett megjeleno˝ jelek érzékelésére széles körben alkalmazzák az úgynevezett fázis-
érzékeny detektálás, vagy lock-in detektálás módszerét (LIA Lock-In Amplification)[1]. Ennek lénye-
ge, hogy a vizsgált rendszer amplitúdó-modulált gerjesztés hatására adott válaszjelét a gerjeszto˝
jel frekvenciáján detektáljuk[2]. Az érzékelés annál érzéketlenebb a jelet esetleg elfedo˝ zajra, minél
kevesebb zajtartalom van a gerjesztés és egyben a detektálás spektrális tartományában [3]. A detek-
torainkban, méro˝rendszereinkben óhatatlanul megjelenik 1/f-, vagy Flicker-, vagy rózsaszín zaj [4],
ami következtében az alacsony frekvenciák irányában (jellemzo˝en 100 Hz alatt) a detektálás zaja
jelento˝sen megnövekszik. Ezért célszeru˝ mérésünket a magasabb frekvencia-tartományba konver-
tálnunk a gerjeszto˝ jel modulálásával.
Ezen az elven mu˝ködo˝ kiváló mu˝szerek kaphatók kereskedelmi forgalomban is – megleheto˝sen
borsos áron, jellemzo˝en néhány millió Ft-ért (lásd például [5]), bár kapható használt készülék is tize-
dannyiért is [6]. Lock-in detektorok számos házi-készítésu˝ megvalósításáról olvashatunk a szakiroda-
lomban ([7] - [14]). Ezen munkák célja egyrészt a kommersz eszközöknél egy olcsóbb megvalósítás
bemutatása, másrészt a lock-in detektor mu˝ködésének pedagógiai célból történo˝ demonstrálása.
Ebben a közleményben a lock-in detektálás egy megvalósításáról, és az ezzel kapcsolatos vizs-
gálataimról számolok be. Egy He-Ne lézer fényét egy forgótárcsával szaggattam meg. A vizsgált fény
által keltett fotodetektor jelének felülátereszto˝ szu˝ro˝vel szu˝rt jelét egy referencia-detektor jelével egy-
ideju˝leg mértem egy mérsékelten drága (nagyságrendileg 100 eFt értéku˝ NI USB 6002) méro˝kártya
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segítségével. A lock-in detektáláshoz szükséges jelek szorzását már a LabVIEW rendszerben [15]
szoftveresen valósítottam meg. A bemutatott módszer azon laborok számára tu˝nik jó megoldásnak,
amelyek nem dúskálnak beruházási ero˝forrásokban, de rendelkezésükre áll a LabVIEW programcso-
mag.
A mérés ezen módszerét magyarul fázisérzékeny detektálásnak [16] vagy szinkron egyenirányí-
tásnak [17] is szokás nevezni. Már Bay Zoltán is lényegében ezt a mérési elvet alkalmazta a holdradar
kísérletsorozata [18] során: a periodikus kiadott radarjelekre érkezett válaszok különbözo˝ késlelte-
tési ido˝höz tartozó elektromos jeleinek ero˝sségét egy, a késo˝bbiekben, coulométernek elnevezett
elektrolízis elvén mu˝ködo˝ módszerrel összegezte. Tanulmányában azonban arról ír, hogy összegzo˝
módszere már elo˝tte is ismert volt a televízió-technikában (lásd a [19] hivatkozás 127. oldalán). Az
angol nyelvu˝ szakirodalomban R. Dicke nevéhez szokás kötni a lock-in mérési technika kifejlesztését
[1].
Fázisérzékeny detektálást akkor szoktak alkalmazni, ha a méro˝ által kiváltott jelre adott válaszul
kapott mérendo˝ jelet nála esetleg lényegesen ero˝sebb zaj mello˝l kell észlelni [20, 21, 3].
A zaj spektrális eloszlását lehet kihasználni annak elkülönítésére. A diszkrét jellegu˝ zajforrások
frekvenciájának (pl. az 50 Hz-es szórt elektromágneses zaj) elkerülésével kell a kiváltó, és ezzel
együtt a referencia, jelünk frekvenciáját megválasztani. A folytonos spektrális eloszlású zajforrások
hatását egyrészt azzal minimalizálhatjuk, hogy a referencia frekvenciát úgy választjuk meg, hogy
közelében a háttérzaj spektrális ero˝ssége kicsi legyen. Ez jellemzo˝en azt jelenti, hogy referencia
frekvenciánkat minél nagyobbra válasszuk, hogy elkerülhessük a Flicker-zajt [4].
A vizsgált jelnek és a referencia jelnek az összeszorzásával emeljük ki a zajból a hasznos je-
lünket. Fontos, hogy a vizsgált rendszert egy stabilizált frekvenciával gerjesszük, hogy az erre adott
válaszból is szigorúan ezen frekvenciájú komponenst emelhessük ki, mint hasznos jelet. A gerjeszto˝
és így a referencia jel frekvenciájának annál stabilabbnak kell lennie, minél pontosabb mérést aka-
runk végezni, hiszen a spektrális felbontás mértéke fordítottan arányos a mérés ido˝tartamával. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a pontos mérés rendszerint lassú is. Ha a referencia és a grejesztett jel
nincsen feltétlenül fázisban, akkor referencia jellel és annak 90 fokkal eltolt változatával is meg kell a
jelünket szorozni és az így kapott kiátlagolt értékeket négyzetesen összegezni kell [1].
2. A megépített fázisérzékeny detektor
1. ábra. A mérési elrendezés elvi vázlata
Egy digitális lock-in detektort építettem meg (lásd az 1. ábrát), amiben a referncia és a vizsgált
jelek szorzása már ezen jelek digitalizálása után szoftveresen történik. Az 1. ábra a lock-in detektor
tesztelésére megépített elrendezést mutatja, ebben a szu˝ro˝k csillapítása ismert, ez kifejezetten a
detektor kalibrálását segíti. Amikor a detektorunkat már kalibráltuk, akkor a szu˝ro˝k helyére a vizsgált
rendszert kell helyettesíteni.
433
Ko˝házi-Kis Ambrus
A He-Ne lézer (UniPhase model 1108P 7 mW-os névleges teljesítményel) már eredetileg is polari-
zált fényt szolgáltat, de a polarizációs állapot fixálása érdekében egy nagy kioltási arányú polarizátor-
ral vízszintes polarizációs állapotot állítottam be. Az 1. ábrán „Mü”-vel jelölt mikroszkópüveget közel
Brewster-szöges (~56 fok) kidöntési szöggel állítottam be, hogy a referencia-detektorra a lézerbo˝l
kijövo˝ fénynyalábnak csak kevesebb, mint egy százaléka jusson. A referencia-detektor telíto˝dését
így is egy közel 100-as gyengítésu˝ szürke szu˝ro˝vel akadályoztam meg. A szu˝ro˝ azért is hasznos
volt, hogy a szórt fény esetleges változásainak hatását mérsékelje a referencia-jel kialakításában.
Így is csak a fényforrások lekapcsolását követo˝en lehetett mérni, mert a teljesítménycsökkento˝ szu˝ro˝
ellenére így is ero˝sen beszóródott a referencia-detektorba a neonlámpák villogása.
A He-Ne lézer teljesítményét megmértem egy Newport 1918R modelszámú teljesítmény-méro˝vel
lemértem a He-Ne lézer teljesítményét a jel-detektor bemeneténél, továbbá lemértem a laborunkban
talált abszorpciós szürke szu˝ro˝sorozatunk abszorpcióit. Ezek csillapításainak együttes értéke elérte
a 8 nagyságrendu˝ intenzitáscsillapítást. A szu˝ro˝sor megfelelo˝ kombinációjával közel másfélszeres
lépésenként tudtam változtatni a szu˝ro˝kön átengedett fénynyaláb teljesítményét.
A fénynyalábot egy DVD-íróból kiszerelt egyszeru˝ egyenáramú motorral megforgatott szabályos,
5 réses szaggató tárcsával szaggattam meg. A DC motrot egy PC tápegység 12 V-os kimenetének
potméterrel leosztott áramával mu˝ködtettem. A lock-in ero˝síto˝ mu˝ködtetéséhez másodpercenként
175 szaggatást állítottam be, ami a forgótárcsa ötös osztásának megfelelo˝en másodpercenként 35-
ös fordulatszámnak felelt meg. A DC motor futása szép egyenletes volt, másodperces intervallumon
bo˝ven tartotta az 1 Hz alatti frekvenciastabilitást, viszont az 1 perces ido˝tartamon már 5-10 Hz-es
frekvencia eltolódást lehetett tapasztalni az optikai jel szaggatási frekvenciájában. Az általam alkal-
mazott 1 s-os mérési ido˝tartamokon a tárcsa fordulatszámának ilyen ingadozása nem jelent gondot,
de nagyobb pontossághoz, hosszabb ideju˝ mérés érdekében a meghajtó motor fordulatszámát sta-
bilizálni kell.
A referencia- és a jel-detektorok jeleit NI USB 6002-es analóg-digitális átalakító kártyával [22]
digitalizáltam. A referencia-detektor (házi készítésu˝ Si detektor) jelét közvetlenül az AD kártya Ai0-ás
bemenetére kötöttem. A jel-detektor (Edmund-optics, Si Photodiode Receiver Module) jelét a 2. ábrán
látható áramkör „A” pontja és a föld közé kötöttem. A 2. ábrán látható kapcsolás nem szükséges
a lock-in detektor alkalmazása során, az csak a tesztelés igényeit célozza kielégíteni. Az áramkör
tápellátását ketto˝ 9 V-os Ni:MH akkumulátorral biztosítottam. Háromféle módon is vizsgáltam a lock-
in detektálás hatékonyságát. A legegyszeru˝bb esetben az AD kártya Ai1 méro˝érintkezo˝it a 2. ábrán
is jelölt „B” és „C” pontokra kötöttem – ebben az esetben a mu˝veleti ero˝síto˝knek nincs is szerepe,
a kapcsolás ilyenkor csupán egy közelíto˝leg 0,5 Hz-es felülátereszto˝ szu˝ro˝ szerepét játssza. Az AD
konverter véges jelfelbontási képessége (-10 – + 10 V méréstartományban 16 bites átalakítás 0,3 mV-
os digitalizálási lépésközt jelent) miatt a gyengébb jelek megfigyeléséhez a bemeno˝ jelet ero˝síteni
kell. A TL072/1 mu˝veleti ero˝síto˝ által jó közelítéssel 45 szeresére ero˝sített jel („D” és a föld) került
az AD kártya Ai2-es bemenetére. A TL072/2 mu˝veleti ero˝síto˝vel még 45 szeresére növeltem még a
digitalizálás elo˝tt a jelet, amelyet („E” és a föld pont) az AD kártya Ai3-as bemenetére juttattam.
2. ábra. Az elo˝tétáramkör kapcsolás
A detektor vezérlésére LabVIEW-programot készítettem. A vezérlo˝ felületen lehet megadni a re-
ferencia és a jel forrásait, a mintavételezési frekvenciát és a mintavételezett jelpárok számát. A prog-
rammal a méro˝kártya belso˝ ido˝zíto˝jével vezérelten párosával mérettem a referncia- és vizsgált jelek
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értékeit. Erre azért volt szükség, mert a PC-vel nem tudtam szigorú ido˝zítésu˝ méréssorozatot elvé-
gezni, azt gondolom, hogy alapveto˝en a Microsoft rendszer (Windows 7) szerteágazó elfoglaltságai
miatt.
A tesztelo˝ program (lásd az 3. ábrát) kirajzolja a mért adatsorokat a „Jel” és a „Ref” grafikonok-
ra. Az 5. ábra felso˝ részén látható ciklusban zajlik a lock-in eljárás lényege. A ciklus az adatsorok
elemein végez mu˝veleteket. A referencia jelbo˝l kivonja átlagát, ezzel nulla átlagú periodikus jelet
állít elo˝, amellyel beszoroztam vizsgált jelet. A referencia és a vizsgált jelek szorzatát átlagoltam,
ezzel lényegében kiemeltem az esetlegesen zajba temetett válaszjelbo˝l a kifejezetten a periodikus
gerjesztésünkre adott rendszerválaszt :
Ertek =
Jel ·(Ref−Ref)(
Ref−Ref)2 , (1)
ahol a felülvonás a mérési ido˝tartamra történo˝ átlagolást jelenti. Az eredménynek a referencia jel
szórásnégyzetével történo˝ leosztásának az értelme, hogy a vizsgált rendszer jelcsillapítási értékébo˝l
kiküszöböljük a lézerünk teljesítmény-ingadozásának hatását.
3. ábra. A lock-in detektálást vezérlo˝ LabVIEW program
A lock-in detektálás eredményül kapott értéket az „Ertek” változóban jeleníttem meg a kezelo˝fe-
lületen (lásd a 3).
A referencianyaláb teljesítményének ingadozásának megfigyelheto˝ségére a program kiszámolja
és meg is jeleníti a referencia jelsorozat minimumának és maximumának különbségét („RefDiff”).
Továbbá a zaj és a hasznos jel összehasonlíthatósága céljából a program kiszámolja a hasznos
jelnek is a minimumának és maximumának különb-ségét, amelyet a kezelo˝ felület „JelDiff”-ként jelenít
meg.
A program leheto˝séget nyújt az egyes mérések adatsorainak és a program által már kiszámolt
értékeknek elmentésére is (lásd az 3. ábra jobb alsó sarkában található feltételes elágazás-blokkot).
3. A detektor érzékenysége
A különbözo˝ mértékben ero˝sített jelekkel egy másodperces átlagolási ido˝ mellett megvizsgáltam
a lock-in detektor mérési tartományát. A szu˝ro˝sorral széles tartományban tudtam a vizsgált jel de-
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tektorára jutó fényteljesítményt változtatni (lásd a 4. ábrát). Úgy találtam, hogy az ero˝sítetlen jelek
esetén még a méro˝kártya bitfelbontása korlátozza a detektálás érzékenységét, viszont ez egysze-
ri (45-szörös) ero˝sítés után már a jel háttérzaja akadályozza meg a még kisebb jelek detektálását.
Nagy jelek esetén a zajból jelento˝sen kiemelkedo˝ jelhez számolt érték („Ertek”) hozzá-normálható a
jelek magasságához, így keletkezett a „NormErtek” változó. Amikor a jel csökken, akár a zaj szintje
alá is, akkor a „JelDiff” értéke már nem csökken, azt a zaj nagysága határozza meg. Viszont látható
a 4. ábráról, hogy a lock-in technikával kiváltott jel nagyságát akkor is mérhetjük, ha annak ero˝ssége
(„NormErtek”) lényegesen kisebb, mint a rendszer zaja („JelDiff”).
4. ábra. Az egyszer, 45-szörösére ero˝sített jelek lock-in detektálása
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